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19 轮椅扶手拉力试验机

1、显示器：人机界面触摸屏；

2、控制器：可编程序 PLC；

3、荷重元：≥1000N；

4、加载力精度：≤±1％；

5、位移精度：≤±1％；

6、驱动轴：2 个；

7、加载角度：0-40 度可调；

8、加载行程：500mm 可调；

9、循环次数：0~99999 可设定；

10、静压时间：0～60min60s；

11、加载方式：循环往复或单次静载；

12、符合 GB/T 12996、GB/T 18029.14、ISO 7176-14 等标准。

配置：

主机 1 台，控制柜 1 个，插拔测试设施 1 套，加载垫 1 套，定位块 4 个，内六角扳手 1

套。

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。


